Encode Emergence

Abformsystem

Chirurgische Platzierung

Der Encode Emergence Gingivaformer ist ein zweiteiliger 3-in-1-

Gingivaformer/Abformpfosten/Scankérper, der die Heilung des

Weichgewebes unterstltzt. Er besteht aus einem Abutment und einer

Halteschraube, die zusammengebaut sind. Encode Emergence

Gingivaformer sind auf der okklusalen Oberflache gemafl dem Encode-

Kennzeichnungsschema gekennzeichnet und besitzen am Sockel des

Gingivaformers eine Sechskantverbindung, die zum Ausrichten und

Verhindern von Verdrehung in den Sechskant des Implantats greift.
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Wahlen Sie nach der Implantatinsertion einen
Encode Emergence Gingivaformer mit dem
entsprechenden Durchmesser der restaurativen
Plattform, dem passenden Austrittsprofil und der
geeigneten Kragenhohe.
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Verwenden Sie den breiten Encode Emergence
Gingivaformer um sicherzustellen, dass das endgultige
Abutment leicht und ohne UberméaBRige Weil3verfarbung
des Weichgewebes eingesetzt werden kann. Unter
Umstanden ist eine Knochenkonturierung erforderlich, um
den Gingivaformer vollstandig einzusetzen, insbesondere
bei subkrestaler Implantatinsertion von mehr als 1 mm.

Stellen Sie sicher, dass dem Prothetiker die Gebrauchsanweisung zur
Verfligung gestellt wird, und verwenden Sie die Patientenaktenetiketten, die
sich in der Verpackung des Encode Emergence Gingivaformers befinden.
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Gebrauchsanweisungen finden Sie unter: ifu.biomet3i.com
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Verwenden Sie einen Encode Emergence
Gingivaformer, der héher als das umgebene
Weichgewebe ist, sodass alle Seiten des okklusalen
Gingivaformer vollkommen freiliegen, um eine
ordnungsgemale traditionelle oder digitale
Abformung und den anschlieBenden Scan zu
erleichtern.

Uberprifen Sie nach dem Einsetzen den
spaltfreien Sitz des Encode Emergence
Gingivaformers auf dem Implantat durch
Kontrollrontgen.

Nehmen Sie den Encode Emergence Gingivaformer mit
einem Sechskant-Schraubendreher auf (siehe Liste in
folgender Tabelle), setzen Sie ihn auf das Implantat und
ziehen Sie ihn handfest an.

Implantatsystem Schraubendreher Artikelnummer

Tapered Screw-Vent & Eztetic HXGR1.25 und HXLGR1.25
Certain PHDO2N und PHDO3N

Nach dem vollsténdigen Einsetzen die Schraube des
Gingivaformers mit einem restaurativen
Drehmomentschlissel und einem Drehmoment-
Sechskantschraubendreher auf 20 Ncm anziehen (siehe

Liste in folgender Tabelle). Verndhen Sie das
Weichgewebe um den Encode Emergence
Gingivaformer herum, wo zutreffend.

Implantatsystem Drehmomentschliissel Einbringinstrument

Tapered Screw-Vent & Eztetic TWR TW1.25 oder TW1.25L
Certain L-TIRW RASH3N oder RASHSN

Kontaktieren Sie uns unter ZV.Bestellung@ZimVie.com oder besuchen Sie uns unter
ZimVie.com/dental

ZimVie Austria GmbH
WienerbergstralBe 11/12a
A-1100 Wien

Tel: +43-(0)8000-700-17
Fax: +43-(0)8000-700-18
ZV.Bestellung@ZimVie.com

ZimVie Dental Global
Headquarters

4555 Riverside Drive

Palm Beach Gardens, FL 33410
Phone: +1-561-776-6700

Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com
www.ZimVie.com/dental

Zimmer Dental GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-StraBe 28
D-80807 Miinchen

Tel: +49-(0)800-101-64-20

Fax: +49-(0)800-313-11-11
ZV.Bestellung@ZimVie.com

Biomet 3i Schweiz GmbH
Gruzefeldstrasse 41

CH-8404 Winterthur - Schweiz
Tel: +41-(0)800-24-66-38

Fax: +41-(0)800-24-66-39
ZV.Bestellung@ZimVie.com
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