
Remarque : veillez à ce que la notice d’utilisation soit mise à la disposition du 
correspondant ainsi que du laboratoire de prothèse et à utiliser les étiquettes 
pour dossiers patient qui se trouvent dans l’emballage du pilier de cicatrisation 
Encode Emergence.

Instructions d’utilisation sur : ifu.biomet3i.com

Piliers de cicatrisation

Système de prise d’empreinte 
Encode® Emergence

SOLUTIONS NUMÉRIQUES ZimVie  

Mise en place chirurgicale

Le pilier de cicatrisation Encode Emergence est un 3 en 1 : Pilier de 
cicatrisation / Transfert d’empreinte / Scanbody. En deux parties, il se 
compose d’un pilier et d’une vis de fixation à assembler ensemble. 
Encode Emergence possède un encodage unique sur sa face 
occlusale et un hexagone antirotationnel à sa base qui s’engage 
dans la connexion de l’implant pour indiquer son orientation.

Utilisez un ou des piliers de cicatrisation 
Encode Emergence larges pour garantir que le pilier 
définitif se mettra facilement en place sans trop blanchir la 
gencive. Le profilage osseux peut être nécessaire pour 
bien positionner le pilier de cicatrisation, plus 
particulièrement dans les cas où la profondeur de mise en 
place sous-crestale de l’implant est supérieure à 1 mm.

Après la mise en place de l’implant, sélectionnez un 
pilier de cicatrisation Encode Emergence ayant un 
diamètre de plate-forme prothétique, un profil 
d’émergence et une hauteur gingivale appropriée.
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Les rainures sur la surface occlusale de la vis permettent d’identifier le système d’implant.

Certain®

2 rainures
Eztetic®

1 rainure
Tapered Screw-Vent®

3 rainures

Numéro de lot
3,5 mm (D) X 5 mm (P) X 5 mm (H)

aaaa-mm-jj aaaa-mm-jj



Système d’implant Tournevis dynamométrique Mandrin de tournevis pour contre-angle

TSX Tapered Screw-Vent et Eztetic TWR TW1.25 ou TW1.25L

Certain L-TIRW RASH3N ou RASH8N

Utilisez un pilier de cicatrisation Encode Emergence 
dont la hauteur est supérieure à celle des tissus 
mous environnants, de sorte que la face occlusale 
soit totalement visible pour faciliter l’empreinte 
traditionnelle ou numérique.

Prélevez le ou les piliers de cicatrisation 
Encode Emergence à l’aide d’un tournevis hexagonal 
(voir la liste dans le tableau ci-dessous), placez le pilier 
de cicatrisation sur l’implant, puis serrez manuellement.

Après la pose, assurez-vous que le pilier de 
cicatrisation Encode Emergence est 
correctement mis en place sur l’implant à l’aide 
d’une radiographie.

Une fois le pilier totalement en place, serrez la vis du pilier 
de cicatrisation au couple de 20 Ncm à l’aide d’une clé 
dynamométrique prothétique et d’un tournevis 
hexagonal pour clé dynamométrique (voir la liste dans le 
tableau ci-dessous). Le cas échéant, suturez la gencive 
autour du pilier de cicatrisation Encode Emergence.

Système d’implant Référence du tournevis

TSX Tapered Screw-Vent et Eztetic HXGR1.25 et HXLGR1.25

Certain PHD02N et PHD03N
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Sauf indication contraire, comme indiqué ici, toutes les marques déposées et tous les droits de propriété intellectuelle sont la propriété de ZimVie Inc. ou d’une filiale et tous les produits 
sont fabriqués par une ou plusieurs des filiales dentaires de ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.), commercialisés et distribués par ZimVie Dental et par ses partenaires de 
commercialisation autorisés. Pour plus d’informations sur le produit, veuillez consulter l’étiquette individuelle ou le mode d’emploi du produit. 
L’autorisation et la disponibilité du produit peuvent être limitées à certains pays/certaines régions. Ce document est destiné exclusivement aux 
praticiens et il n’inclut aucun avis ni recommandation médicaux. La distribution à tout autre destinataire est formellement interdite. Ce document 
ne peut être ni copié ni réimprimé sans l’autorisation écrite expresse de ZimVie. ZVINST0024FR RÉV A 12/22 ©2022 ZimVie. Tous droits réservés.
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Contactez-nous au  
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ZV.commandes@ZimVie.com


