
הערה: יש לוודא שהוראות השימוש עומדות לרשותו של קלינאי השחזור, ויש להשתמש בתוויות 
.Encode Emergenc תרשים המטופל הנמצאות באריזת מבנה הריפוי

ifu.biomet3i.com :לקבלת הוראות שימוש

מבני ריפוי

מערכת לקיחת המידה 
Encode® Emergence

  ZimVie הפתרונות הדיגיטליים של

מיקום כירורגי 

כיפת הריפוי Encode Emergence הוא גוף בעל 3 פונקציות של כיפת ריפוי/כיפת מטבע/
גוף סריקה בשני חלקים, המיועד להקל את ריפוי רקמות החניכיים וכולל מבנה ובורג 

מחזיק שמורכבים יחד. לכיפות הריפוי Encode Emergence יש את סכימת הקידוד 
של Encode על המשטח הסגרי וחיבור משושה בבסיס כיפת הריפוי, אשר מחבר את 

המשושה לשתל לצורך כיוון ולמניעת סיבוב.

יש להשתמש בכיפות ריפוי רחבים של Encode Emergence כדי 
לוודא שהמבנה הסופי יונח בקלות ללא הלבנה יתרה של הרקמה 

הרכה. ייתכן שיידרש עיצוב פרופיל עצם כדי להניח את כיפת הריפוי 
באופן מלא, בעיקר במקרים שבהם מיקום השתל מתחת לרכס עמוק 

יותר מאשר מ"מ אחד.

 Encode לאחר מיקום השתל, ניתן לבחור כיפת ריפוי של
Emergence עם פלטפורמת שיקום בעלת קוטר, פרופיל 

יציאה וגובה צוואר מתאימים.
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חריצים במשטח הסגרי של הבורג מזהים את מערכת השתלים.

Certain®‎
2 חריצים

Eztetic®‎
חריץ אחד

Tapered Screw-Vent®‎
3 חריצים

מספר אצווה
3.5 מ"מ )ק( X ‏5 מ"מ )פ( X ‏5 מ"מ )ג(
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ראש מברגמפתח מומנטמערכת שתלים
Eztetic-ו Tapered Screw-VentTWRTW1.25L או TW1.25

CertainL-TIRWRASH8N או RASH3N

יש להשתמש בכיפת ריפוי Encode Emergence גבוה 
יותר מהרקמה הרכה הסובבת, כך שכל הצדדים של כיפת 

הריפוי הסגרי יהיו חשופים כדי לאפשר הטבעה מסורתית או 
דיגיטלית הולמת וסריקה לאחר מכן.

יש להרים את כיפת הריפוי Encode Emergence באמצעות מברג 
משושה )ניתן לעיין בטבלה( ולמקם את כיפת הריפוי על השתל 

ולהדק ביד.

לאחר המיקום, יש לוודא בעזרת צילום מבנה הריפוי 
Encode Emergence מונח באופן מלא על השתל.

לאחר שהונח באופן מלא, יש לכוון את המומנט של בורג כיפת הריפוי 
ל-‎20 Ncm באמצעות מפתח מומנט שיקום ומברג משושה של מפתח 

מומנט )ניתן לראות רשימה בטבלה שלהלן(. במקרים הרלוונטיים, 
 Encode יש לתפור את הרקמה הרכה מסביב למבנה הריפוי

.Emergence

מק"ט המברגמערכת שתלים
Eztetic-ו Tapered Screw-VentHXLGR1.25-ו HXGR1.25

CertainPHD03N-ו PHD02N
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של ZimVie Inc.‎ ‏ יותר  או  אחת  דנטלית  בת  חברה  ידי  על  מיוצרים  המוצרים  וכל  מסונפת;  חברה  של  או   ZimVie Inc.‎ של רכושה  הם  הרוחני  הקניין  וזכויות  המסחריים  הסימנים  כל  בזאת,  שמצוין  כפי  אחרת,  צוין  אם   אלא 
 )Biomet 3i,‏ LLC, ‏Zimmer Dental, Inc.‎ וכולי(, משווקים ומופצים על-ידי ZimVie Dental ושותפי השיווק המורשים שלה. לקבלת מידע נוסף על המוצר, יש לעיין בתוויות המוצר 
או בהוראות השימוש. אישור המוצר וזמינותו עשויים להיות מוגבלים למדינות/לאזורים מסוימים. חומר זה מיועד לצוותים רפואיים בלבד ואינו מהווה ייעוץ רפואי או המלצות רפואיות. אין 
להפיץ לשום נמען אחר. אין להעתיק או להדפיס מחדש חומר זה ללא הסכמה מפורשת של ZimVie בכתב. ZVINST0024IL מהדורה א' ‎©2022 ZimVie 12/22. כל הזכויות שמורות.

המשרדים הראשיים הגלובליים של 
ZimVie Dental

 4555‎ Riverside Drive
 Palm Beach Gardens, FL 33410

‎+1-561-776-6700 :טלפון
 ‎+1-561-776-1272 :פקס
dentalCS@ZimVie.com

.Zimmer Dental Ltd
העמל 13

פארק תעשייה אפק 
ראש העין

ישראל 
 טל': 4242 612 3 972+

 פקס: 4243 612 3 972+ 
zvil-cs@ZimVie.com

צור קשר בטלפון במספר 
4242 612 03

או בקר בכתובת 
ZimVie.com/dental 

רקמה רכה


