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Tips en technieken

OVERWEGINGEN BlJ DE PLANNING

Houd rekening met de ruimte tussen de bogen bij het plannen van
implantaatlengten in de posterieure ruimte. Gebruik de bijtmeter
voordat u de CT-scans maakt om de juiste implantaatlengte in de

posterieure ruimte te plannen.

Voor alle systemen waarbij chirurgische geleiders worden gebruikt,
zijn lange boren nodig om de extra verticale lengte te geven die
nodig is om door de chirurgische geleider en het zachte weefsel

te kunnen gaan.

VOORBEREIDING OP DE OPERATIE

Afbeelding 1

Inspecteer de binnenkant van elke geleiderhuls om er zeker van te
zijn dat deze vrij is van vervaardigingsmateriaal of hechtmiddelen

(afbeelding 1).

Het wordt altijd aangeraden om de chirurgische geleider een paar
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dagen voor de geplande operatie te proefpassen om een stabiele

pasvorm te garanderen.

CHIRURGIE

Gebruik bij implantaties zonder incisie, afhankelijk van
de dikte en conditie van het tandvlees, de weefselpons
voordat u de chirurgische geleider vastzet. Verwijder
de chirurgische geleider en weefselpluggen. Plaats

vervolgens de chirurgische geleider terug en zet deze vast.

Fixatie van de chirurgische geleider is vereist voor
weefsel- en botondersteunde implantaties om de
beweging van de chirurgische geleider te minimaliseren
tijdens de operatie.

Alle instrumenten moeten zo ver mogelijk worden
opgevoerd door de geleiderhuls en in de osteotomie
voorafgaand aan activering. Dit zorgt voor aangrijping
tussen de boorgeleider en de geleiderhuls en verkleint

de kans op schade aan de instrumenten of geleiders.
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Afbeelding 2

Pas voldoende irrigatie toe bij instrumenten en op de
locatie voorafgaand aan en tijdens het boren om smering
en koeling te bieden bij het passeren door de geleiderhuls
en om vuil van de operatielocatie te verwijderen.

Oefen geen laterale kracht uit op de instrumenten tijdens
gebruik, omdat dit schade of voortijdige slijtage kan
veroorzaken (afbeelding 2).

Controleer of elke boorstop volledig contact maakt met de
geleiderhuls tijdens het boren.

Gebruik bij het verwijderen van het FMT en het aansluiten
van de implantaatbevestiging een tandheelkundige pincet
om de hex van elke bevestiging vast te houden om te
voorkomen dat het implantaat draait en zorg ervoor dat de
implantaatbevestigingsschroef handvast is aangedraaid.

< ZimVie



Afbeelding 3 2 S Afbeelding 4

=1 H=

» De implantaatbevestigingen moeten volledig in het implantaat * In gevallen waarin meer dan twee (2) implantaten nodig zijn,
zijn geplaatst voordat de implantaatbevestigingsschroef worden de divergente krachten op de chirurgische geleider
wordt vastgedraaid (afbeelding 3). verminderd door de volgende implantaatbevestigingen

* Plaats alle implantaten dicht bij de uiteindelijke verticale onmiddellijk na plaatsing van het implantaat te verwijderen
positie met het handstuk en gebruik vervolgens de handratel (afbeelding 5).
om de uiteindelijke verticale positie en hexoriéntatie te » Verwijder de implantaatbevestigingen langs het inbrengtraject
bereiken (afbeelding 4). en oefen geen laterale kracht uit. Indien nodig kan de implan-

* Plaats de implantaten in een wisselend kruisboogpatroon, taatbevestiging met de momentsleutel licht linksom worden
waarbij ze van de ene naar de andere kant gaan, zodat zacht gedraaid om te helpen de implantaatbevestiging te verwijderen.
weefsel niet wordt samengedrukt. e Oefen een stabiele neerwaartse axiale kracht uit tijdens het

plaatsen van het implantaat. Voor het plaatsen van Trabecular
Afbeelding 5 Metal-implantaten is iets meer kracht nodig.

RealGUIDE'Z3D  Gicice Siaienicvindt s op zimvie.cor

GUIDED SURGERY KIT

ZimVie Dental ZimVie Belgium N.V ZimVie Netherlands B.V
4555 Riverside Drive Building MC Square Marten Meesweg 25-G
Palm Beach Gardens, FL 33410 Schaliénhoevedreef 20T Rotterdam 3068AV

1-800-342-5454 2800 Mechelen Netherlands 7 v v

Phone: +1-561-776-6700 Belgium Phone: 078 62 92 800 ZI mVI e

Fax: +1-561-776-1272 Phone: 0800503 11 ZV.BeneluxOrders@ZimVie.com L
ZV.BeneluxOrders@ZimVie.com Restoring Daily Lifer

Alle inhoud in dit document wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten, zoals

van toepassing, in eigendom van of in licentie gegeven aan 3Diemme SRL of haar dochterondernemingen, tenzij anders aangegeven,

en deze mag niet geheel of gedeeltelijk opnieuw worden verspreid, gedupliceerd, opnieuw gepubliceerd of afgedrukt zonder

uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar. Tenzij anders aangegeven, worden alle producten vervaardigd door 3Diemme

SRL of haar dochterondernemingen, en verkocht en gedistribueerd door 3Diemme SRL en haar geautoriseerde handelspartners.

Raadpleeg het etiket en/of de gebruiksaanwijzing van het individuele product voor aanvullende productinformatie. De vrijgave en C E

beschikbaarheid van producten kan beperkt zijn tot bepaalde landen en/of regio’s. Dit materiaal is alleen bedoeld voor artsen en bevat 0051 certificaat n. 003/MDR
geen medisch advies of aanbevelingen. Distributie naar andere ontvangers is verboden. ZVINSTO145NL REV A 10/23 ©2023 ZimVie, Inc.

Al e s et [EAREATHFTAp IR



